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Background: Computed Radiography is a modality of radiographic processing that has wide-
exposure latitude. Radiographic examination with CR modality is less concerned with the accuracy 
of the exposure factor especially in the use of tube voltage that can affect the image quality. Image 
quality determines the accuracy of an illlness diagnosis. Abdominal examination is often done in the 
radiological installation of hospital, with different patient conditions especially in Body Mass Index 
(BMI) the use of tube voltages tends too vary, so that affect the quality of radiograph and patient’s 
received dose. 
Methods: This type of research is analytical observational with cross sectional design. Samples in 
thus research amounted to 108 distributed in each group of Body Mass Index (underweight, normal, 
overweight) respectively 36 samples. Each Body Mass Index group sample is taken from the use of 
tube voltages that are often used in hospital 75 kV, 80kV, 85 kV and 90 kV respectively as much as 
9. Assessments include the value of the exposure index, noise and anatomical information. Statistical 
data analysis with Spearman test and univariat.  
Result: There is a significant connection between the use of cylinder voltage with an index exposure, 
noise and anatomical imagery. The use of cylinder voltage in aech Body Mass Index group effects 
the score of exposure index. The higher cylinder voltage that is used in each Body Mass Index group, 
the exposure index will have higher score. 
Conclusion : Optimised tube voltage for BMI under 75 kV, normal BMI 80 kV and BMI over 85 kV 
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Nyeri abdomen merupakan keluhan umum 
pasien di sebagian besar pusat pelayanan 
kesehatan. Angka prevalensi nyeri abdomen 
antara 22%-28%. Di Amerika serikat 5-10% 
pasien mengalami kasus nyeri abdomen dari 
semua kasus yang ada. Nyeri pada abdomen 
bisa dibedakan menjadi 2 kategor yaitu nyeri 
abdomen akut dan abdomen kronis. Pada kasus 
abdomen akut harus segera dilakukan 
penanganan.11  
Untuk menegakkan diagnosa pada kasus 
abdomen akut bisa dilakukan dengan 
pemeriksaan radiologi foto abdomen. 
Pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan 
dengan memanfaatkan sinar-X untuk 
menampakkan objek yang diperiksa melalui 
pembuatan radiograf yang memberikan 
informasi diagnostik sebanyak-banyaknya.4  
Kecanggihan teknologi pencitraan digital 
untuk diagnostik telah diaplikasikan dalam 
pelayanan diagnostik imejing di Rumah Sakit. 
Salah satunya adalah penggunaan Computed 
Radiography (CR). Computed Radiography 
(CR) adalah sistem akuisisi dan pemrosesan 
citra digital untuk memproduksi radiograf 
statis. CR dikembangkan pada tahun 1981 oleh 
Fuji Corporation, dengan aplikasi klinis 
pertama di tahun 1983. Sistem ini 
menggunakan tabung sinar-X standar dan 
generator namun memerlukan reseptor gambar 
khusus dan pengolahan citra dengan sistem 
komputerisasi yang terdiri dari penerima citra, 
perangkat pembaca gambar dan sebuah 
workstation. Pada Computed Radiography 
hasil citra yang dihasilkan dapat dimanipulasi 
karena dalam bentuk citra digital.14 
Citra digital merupakan perubahan dari 
gambar analog menuju gambar digital, yang 
diproses secara digital sehingga 
memungkinkan untuk dilakukan manipulasi 
gambar. Fungsi dari pengolahan citra digital 
untuk memproses data yang mempunyai 
informasi yang cocok untuk proses komputer 
dan untuk memperbaiki kualitas citra.6 
Kualitas citra merupakan suatu syarat 
untuk menunjukkan ketepatan atau representasi 
dari bagian anatomi pasien dalam radiograf. 
Suatu citra yang dapat menunjukkan struktur 
dan jaringan lunak secara jelas dikatakan citra 
yang memiliki kualitas yang baik. Sedangkan 
citra dikatakan memiliki kualitas yang buruk 
apabila berisi gambar yang sulit diferensiasi 
dengan mata manusia. Kualitas gambar (image 
quality) yang optimal dengan citra kuantitatif 
membantu keakuratan dalam mendiagnosa, 
sehingga dapat menghindari kesalahan dalam 
diagnose.19 Dokter spesialis radiologi 
memerlukan radiograf yang memiliki kualitas 
baik agar dapat menegakkan diagnosa secara 
tepat.6 Kualitas radiograf dipengaruhi oleh 
tegangan tabung dan filtrasi, sedangkan 
kuantitas radiograf dipengaruhi oleh tegangan 
tabung, kuat arus dan waktu, Focus Film 
Distance (FFD), ketebalan obyek dan filtrasi.6 
Menurut Bontrager faktor yang digunakan 
untuk mengevaluasi kualitas citra digital adalah 
brighness, contrast, resulution, distortion, 
noise dan Exposure Index (EI).4 
Exposure Index (EI) adalah ukuran dari 
jumlah pemaparan yang diterima oleh reseptor 
gambar (IR). Dokter spesialis radiologi dan 
radiografer menggunakan standar Exposure 
Index sebagai standar optimal pemaparan yang 
diterima oleh IR. Nilai Exposure index pada 
pesawat CR memiliki  rentang yang bervariasi. 
Pada Computed Radiography (CR) merk 
Carestream/ kodak nilai EI yang bisa diterima 
pada rentang 1000-2000.20 Berdasarkan 
penelitian Dwi Rochmayanti untuk 
mendapatkan gambar yang optimal pada 
pemeriksaan abdomen diperlukan nilai 
Exposure index sebesar 1725.15 
Berdasarkan studi pendahuluan dari 
beberapa Rumah Sakit yang menggunakan 
sistem pengolahan Computed Radiography 
Carestram, pada pemeriksaan abdomen 
memiliki nilai Exposure Index yang berbeda 
pada rentang 908-1777. Salah satu faktor yang 
menentukan nilai Exposure Index adalah faktor 
eksposi dan ketebalan obyek atau Body Mass 
Index. Tegangan tabung menjadi komponen 
yang lebih sering diubah-ubah dengan arus 
tabung relatif tetap. Penelitian sebelumnya juga 
menunjukkan pemakaian faktor eksposi di 
instalasi radiologi memiliki rentang yang 
panjang dan hasil penelitian menunjukkan 
untuk mendapatkan radiograf berkualitas dan 
pararan radiasi sekecil mungkin faktor eksposi 
dapat dioptimalkan.12 Berdasarkan latar 
belakang tersebut penulis tertarik melakukan 
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penelitian untuk mengetahui hubungan 
pemakaian tabung terhadap index exposure, 
noise dan anatomi citra pada setiap kelompok 
Body Mass Index. 
 
Metode 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 
observasional analitik dengan rancangan 
penelitian cross sectional. Penelitian  dilakukan 
dengan melakukan observasi pada pemeriksaan 
radiografi abdomen proyeksi AP dengan 
pengolahan citra digital computed radiography 
periode bulan April–Juni 2019. Melakukan 
pencatatan mengenai data pasien pemeriksaan 
radiologi abdomen yang meliputi nama pasien, 
nomor register, pemakaian faktor eksposi 
(tegangan tabung) dan nilai indeks eksposure 
yang tertera pada layar Computed Radiography 
sesuai nomor registrasi pasien. Serta 
menghitung BMI setiap sampel.  
Data yang sudah didapatkan kemudian 
dikelompokkan sesuai dengan tiga kategori 
Body Mass Indeks (Underweight pada nilai 
BMI <18,5, normal dengan nilai BMI 18,5-
24,99 dan overweight dengan nilai BMI > 25). 
Data penelitian pada setiap kategori Body Mass 
Index dikelompokkan kembali berdasarkan 
pemakaian tegangan tabung yang sering 
digunakan di RS (75 kV, 80 kV, 85 kV dan 90 
kV). Penilaian nilai informasi anatomi 
dilakukan dengan cara responden menilai 
kejelasan gambaran anatomi musculus spoas 
line, columna vertebrae dan tulang pelvis. 
Penilaian tingkat noise dilakukan oleh setiap 
responden menilai citra hasil pemeriksaan foto 
abdomen proyeksi AP. Untuk menguji 
kesesuaian pendapat ketiga responden (uji 
interobserver) dilakukan dengan uji Kappa. 
Apabila diperoleh hasil lebih besar dari 75% 
(K > 0,75), maka uji kappa dikatakan 
sempurna. 
Dilakukan uji normalitas data dengan 
menggunakan uji Kolmogorof smirnov, untuk 
menentukan jenis analisis statistik yang 
digunakan. Apabila data hasil uji Kolmogorov 
smirnov (p-value > 0.05), maka data penelitian 
berdistribusi normal dan sebaliknya. Untuk 
mengetahui hubungan pemakaian tabung 
terhadap index exposure, noise dan anatomi 
citra pada setiap kelompok Body Mass Index 
dilakukan dengan pengujian statistik spearman. 
Dari uji spearman diharapkan dapat 
mengetahui signifikasi hubungan, kuat 
hubungan derta arah atau jenis hubungan. 
Untuk mendapatkan faktor eksposi yang sesuai 
dengan hasil radiograf yang optimal, maka 




Analisa Kesesuaian antar Observer 
Analisis kesesuaian antar observer 
dilakukan terhadap penilaian tiga responden 
yang menilai informasi anatomi dan noise pada 
citra radiografi abdomen proyeksi AP dengan 
pengolahan computed radiography. Penilaian 
menggunakan skala likert Analisis kesesuaian 
penilaian antar observer dilakukan dengan uji 
Kappa dengan hasil ditunjukan pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Analisis Kesesuaian antar Observer 
 

















Hasil uji Kappa terhadap penilaian 
informasi anatomi dan noise pada citra 
radiografi abdomen proyeksi AP dengan 
pengolahan computed radiography 
menunjukkan kesesuaian jawaban ketiga 




Penilaian pada masing-masing variabel 
menggunakan cara yang berbeda. Data 
exposure index diperoleh dari nilai yang 
tercantum pada monitor perangkat CR. 
Penilaian noise dan informasi anatomi 
dilakukan oleh tiga radiografer senior sebagai 
observer dengan menggunakan skala likert. 
Pada penilaian informasi anatomi, setiap 
observer menilai citra organ yang ada pada 
abdomen antara lain musculus spoas line, 
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columna vertebrae dan tulang pelvis. Skor 1 
artinya organ tidak tampak, skor 2 artinya 
organ tampak kurang jelas dan skor 3 artinya 
organ tampak jelas. Selanjutnya skor penilaian 
dijumlahkan untuk masing-masing perlakuan 
pada setiap sampel. Pada penilaian noise 
observer menilai tingkat noise yang terdapat 
pada radiograf Abdomen. Skor 1 artinya 
terdapat banyak noise pada radiograf, skor 2 
artinya terdapat noise namun tidak 
mengganggu citra, dan skor 3 artinya tidak ada 
noise pada radiograf yang mengganggu citra. 
Hasil analisis univariat  meliputi nilai mean, 
standar deviasi, nilai minimal, maksimal dan 
median  pada variabel yang dinilai dalam 
penelitian ini tercantum pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Hasil Analisis Univariat 
 
Kelompok BMI Tegangan 
Tabung 
Indeks Exposure Noise Informasi 
Anatomi 
BMI underweight 







































90 kV 1630,67±56,383;1546-1696; 
1650 
1,00±0,00 9; 9 
BMI overweight 























Tabel 2 menunjukkan hasil penilaian 
variabel penelitian yang menunjukkan pada 
kelompok BMI underweight nilai exposure 
index terendah sebesar 1130 pada pemakaian 
tegangan tabung 75 kV dan tertinggi sebesar 
1805 pada pemakaian tegangan tabung 90 kV. 
Sedangkan nilai noise pada tegangan tabung 75 
kV dan 80 kV masih terdapat noise sebesar 1-
2, dan pada pemakaian tegangan tabung 90 kV 
nilai noise konstan 1 yang berarti tidak terdapat 
noise pada radiograf. Penilaian informasi 
anatomi menunjukkan nilai terendah pada nilai  
sebesar 7 dan tertinggi pada penggunaan 
sebesar 9, dengan nilai mean 9. Pada kelompok  
BMI normal nilai exposure index terendah 
sebesar 1128 pada pemakaian tegangan tabung 
75 kV dan tertinggi sebesar 1696 pada 
pemakaian tegangan tabung 90 kV. Nilai Noise 
dan informasi anatomi pada 90 kV konstan 
sebesar 1 yang berarti semakin tidak ada noise 
dan diikuti dengan nilai informasi anatomi 9 
yang berarti gambar sangat jelas. Penilaian 
informasi anatomi menunjukkan nilai terendah 
pada nilai sebesar 3 pada pemakain tegangan 
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tabung 75 kV dan tertinggi memiliki nilai 9 
pada pemakaian 90kV. Pada kelompok  BMI 
overweight nilai exposure index terendah 
sebesar 1073 pada pemakaian tegangan tabung 
75 kV dan tertinggi sebesar 1723 pada 
pemakaian tegangan tabung 90 kV. Sedangkan 
nilai noise pada tegangan tabung 75 kV dan 80 
kV terdapat pada rentang 2-3, serta pada 
tegangan tabung 85 kV dan 90 kV nilai noise 
terdapat pada rentang 1-2. Penilaian informasi 
anatomi menunjukkan nilai terendah pada nilai  
sebesar 3 dan tertinggi pada penggunaan 
sebesar  9 dengan informasi terbaik pada 85kV 
dan 90kV. Pemakaian tegangan tabung pada 
setiap kelompok Body Mass Index berpengaruh 
terhadap nilai exposure index. Semakin tinggi 
nilai tegangan tabung yang digunakan pada 
setiap kelompok Body Mass Index semakin 
tinggi pula nilai exposure index. 
 
Nilai Tegangan Tabung yang Mampu 
Memberikan Kualitas Citra Radiografi 
Abdomen Optimum pada Kelompok Body 
Mass Index 
Penentuan nilai tegangan tabung yang 
mampu mereduksi noise, menghasilkan 
informasi anatomi, dan kualitas citra yang 
optimal dilakukan dengan menganalisis hasil 
uji univariat sesuai tabel 2. Dari data tersebut 
kita bisa melihat pemakaian tegangan tabung 
terhadap exposure index, noise maupun 
informasi anatomi pada setiap kelompok BMI. 
Tegangan yang dipilih adalah nilai tegangan 
minimal yang mampu menghasilkan informasi 
anatomi optimal dan noise rendah dengan 
mempertimbangkan dosis radiasi yang diterima 
pasien serendah mungkin tanpa mengurangi 
nilai diagnostik. 
 
Pemakaian Tegangan Tabung pada 
Kelompok BMI Underweight 
Pada Tabel 2 hasil analisis univariat dapat 
kita lihat uji univariat pada setiap kelompok 
BMI. Pada kelompok BMI underweight 
pemakaian tegangan tabung 75 kV, 80kV, 
85kV dan 90kV dengan 25 mAs menghasilkan 
nilai exposure index pada rentang 1130 sampai 
1805 yang masih pada batas toleransi. Untuk 
noise dan informasi anatomi dapat kita lihat 
semakin tinggi tegangan tabung yang 
digunakan diikuti dengan penurunan noise dan 
peningkatan informasi anatomi. Kualitas 
radiograf yang baik adalah mampu 
memberikan informasi diagnostik dengan 
memperhatikan dosis radiasi yang diterima 
pasien seminimal mungkin. Pada kelompok 
BMI underweight ini kualitas gambar yang 
paling baik dapat kita lihat pada pemakaian 
tegangan tabung 85kV dan 90kV karena 
memiliki nilai noise paling rendah dan 
informasi anatomi yang tinggi. Akan tetapi jika 
dikaitkan dengan citra maupun dosis kepada 
pasien, pemakaian tegangan tabung 75kV 
sudah mampu memberikan informasi anatomi 
yang baik dengan dosis minimal. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai noise rata rata 1,4 dan 
informasi anatomi rata rata 8,3 yang berarti 
masih terdapat noise tetapi tidak mengganggu 
informasi citra. 
 
Pemakaian Tegangan Tabung pada 
Kelompok BMI Normal 
Pada Tabel 2 hasil analisis univariat dapat 
kita lihat uji univariat pada setiap kelompok 
BMI. Pada kelompok BMI normal pemakaian 
tegangan tabung 75 kV, 80kV, 85kV dan 90kV 
dengan 25 mAs menghasilkan nilai exposure 
index pada rentang 1128 sampai 1696 yang 
masih pada batas toleransi. Untuk noise dan 
informasi anatomi dapat kita lihat semakin 
tinggi tegangan tabung yang digunakan diikuti 
dengan penurunan noise dan peningkatan 
informasi anatomi. Kualitas radiograf yang 
baik adalah mampu memberikan informasi 
diagnostik dengan memperhatikan dosis radiasi 
yang diterima pasien seminimal mungkin. Pada 
kelompok BMI normal ini kualitas gambar 
yang paling baik dapat kita lihat pada 
pemakaian tegangan tabung 90kV karena 
memiliki nilai noise paling rendah dan 
informasi anatomi yang paling tinggi. Akan 
tetapi, jika dikaitkan dengan citra maupun 
dosis ke pasien, pada pemakaian tegangan 
tabung 75kV belum mampu memberikan 
informasi anatomi yang baik karena pada 
pemakaian tegangan tabung ini masih terdapat 
nilai noise yang tinggi dan informasi anatomi 
yang rendah. Pada pemakaian tegangan tabung 
80kV nilai noise mengalami penurunan dan 
informasi citra meningkat Hal ini dapat dilihat 
dari nilai noise rata rata 1,2 dan informasi 
anatomi rata rata 8,3 yang berarti masih 
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terdapat noise tetapi tidak mengganggu 
informasi citra. 
 
Pemakaian Tegangan Tabung pada 
Kelompok BMI Overweight 
Pada Tabel 2 hasil analisis univariat dapat 
kita lihat uji univariat pada setiap kelompok 
BMI. Pada kelompok BMI overweight 
pemakaian tegangan tabung 75 kV, 80kV, 
85kV dan 90kV dengan 25 mAs menghasilkan 
nilai exposure index pada rentang 1073 sampai 
1723 yang masih pada batas toleransi. Untuk 
noise dan informasi anatomi dapat kita lihat 
semakin tinggi tegangan tabung yang 
digunakan diikuti dengan penurunan noise dan 
peningkatan informasi anatomi. Kualitas 
radiograf yang baik adalah mampu 
memberikan informasi diagnostik dengan 
memperhatikan dosis radiasi yang diterima 
pasien seminimal mungkin. Pada kelompok 
BMI overweight ini kualitas gambar yang 
paling baik dapat kita lihat pada pemakaian 
tegangan tabung 90kV karena memiliki nilai 
noise paling rendah dan informasi anatomi 
yang tinggi. Akan tetapi jika kita kaitkan 
dengan citra maupun dosis ke pasien, pada 
pemakaian tegangan tabung 75kV dan 80 kV 
belum mampu memberikan informasi anatomi 
yang baik dengan dosis minimal. Hal ini dapat 
dilihat masih terdapat citra yang memiliki nilai 
noise tinggi dan informasi anatomi rendah yang 
berarti gambar yang dihasilkan terdapat banyak 
noise yang mengganggu citra. Pada pemakaian 
tegangan tabung 85kV nilai noise mengalami 
penurunan dan informasi citra meningkat Hal 
ini dapat dilihat dari nilai noise rata rata 1,2 
dan informasi anatomi rata rata 8,4 yang berarti 




Penentuan nilai tegangan tabung yang 
mampu memberikan kualitas citra optimal pada 
radiografi Abdomen Proyeksi AP 
menggunakan pengolahan computed 
radiography carestream dilakukan dengan 
melakukan analisis hasil uji univariat pada 
semua kelompok Body Mass Index. Penelitian 
ini mencoba mencari nilai tegangan tabung 
yang sesuai untuk menghasilkan kualitas citra 
yang optimal pada pemeriksaan abdomen 
proyeksi AP dengan pengolahan computed 
radiography di kelompok BMI underweight, 
normal dan overweight dengan memperhatikan 
prinsip optimalisasi proteksi radiasi. Penentuan 
kesesuaian pemakaian tegangan tabung pada 
setiap kelompok BMI dilakukan dengan 
melakukan analisis setiap kenaikan tegangan 
tabung dengan nilai exposure index, noise 
maupun informasi citra anatomi dengan 
memperhatikan dosis ke pasien.  
Pada kelompok BMI underweight sesuai 
Tabel 2 setiap perubahan pemakaian tegangan 
tabung dari 75 kV ke 80 kV, 85kV maupun 90 
kV terjadi kenaikan perubahan nilai exposure 
index dan informasi anatomi. Sedangkan 
perubahan kenaikan pemakaian tegangan 
tabung terhadap nilai noise mengalami 
penurunan. Kualitas radiograf yang baik adalah 
mampu memberikan informasi diagnostik 
dengan memperhatikan dosis radiasi yang 
diterima pasien seminimal mungkin. Pada 
kelompok BMI underweight kualitas gambar 
yang paling baik terdapat pada pemakaian 
tegangan tabung 85kV dan 90kV karena 
memiliki nilai noise paling rendah dan 
informasi anatomi yang tinggi. Akan tetapi, 
jika dikaitkan dengan citra maupun dosis ke 
pasien, pada pemakaian tegangan tabung 75kV 
sudah mampu memberikan informasi anatomi 
yang baik dengan dosis minimal. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai noise rata rata 1,4 dan 
informasi anatomi rata rata 8,3 yang berarti 
masih terdapat noise tetapi tidak mengganggu 
informasi citra. 
Pengaruh perubahan tegangan tabung 
terhadap kualitas citra pada kelompok BMI 
normal sesuai Tabel 2 pada kelompok BMI 
normal pemakaian tegangan tabung 75 kV, 
80kV, 85kV dan 90kV dengan 25 mAs 
menghasilkan nilai indeks eksposure pada 
rentang 1128 sampai 1696 yang masih pada 
batas toleransi. Untuk noise dan informasi 
anatomi dapat kita lihat semakin tinggi 
tegangan tabung yang digunakan diikuti 
dengan penurunan noise dan peningkatan 
informasi anatomi. Kualitas radiograf yang 
baik adalah mampu memberikan informasi 
diagnostik dengan memperhatikan dosis radiasi 
yang diterima pasien seminimal mungkin. Pada 
kelompok BMI normal ini kualitas gambar 
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yang paling baik dapat kita lihat pada 
pemakaian tegangan tabung 90kV karena 
memiliki nilai noise paling rendah dan 
informasi anatomi yang paling tinggi. Akan 
tetapi jika kita kaitkan dengan citra maupun 
dosis ke pasien, pada pemakaian tegangan 
tabung 75kV belum mampu memberikan 
informasi anatomi yang baik karena pada 
pemakaian tegangan tabung ini masih terdapat 
nilai noise yang tinggi dan informasi anatomi 
yang rendah. Pada pemakaian tegangan tabung 
80kV nilai noise mengalami penurunan dan 
informasi citra meningkat Hal ini dapat dilihat 
dari nilai noise memiliki rata-rata 1,2 dan 
informasi anatomi memiliki rata-rata 8,3 yang 
berarti masih terdapat noise tetapi tidak 
mengganggu informasi citra. Dengan demikian, 
pada kelompok BMI normal untuk 
menghasilkan kualitas citra optimal dengan 
dosis minimum bisa menggunakan tegangan 
tabung 80kV. 
Sedangkan, pada kelompok BMI 
overweight pemakaian tegangan tabung 75 kV, 
80kV, 85kV dan 90kV dengan 25 mAs 
menghasilkan nilai exposure index pada 
rentang 1073 sampai 1723 yang masih pada 
batas toleransi. Untuk noise dan informasi 
anatomi dapat kita lihat semakin tinggi 
tegangan tabung yang digunakan diikuti 
dengan penurunan noise dan peningkatan 
informasi anatomi. Kualitas radiograf yang 
baik adalah mampu memberikan informasi 
diagnostik dengan memperhatikan dosis radiasi 
yang diterima pasien seminimal mungkin. Pada 
kelompok BMI overweight ini kualitas gambar 
yang paling baik dapat kita lihat pada 
pemakaian tegangan tabung 90kV karena 
memiliki nilai noise paling rendah dan 
informasi anatomi yang tinggi. Akan tetapi jika 
kita kaitkan dengan citra maupun dosis ke 
pasien, pada pemakaian tegangan tabung 75kV 
dan 80 kV belum mampu memberikan 
informasi anatomi yang baik dengan dosis 
minimal. Hal ini dapat dilihat masih terdapat 
citra yang memiliki nilai noise tinggi dan 
informasi anatomi rendah yang berarti gambar 
yang dihasilkan terdapat banyak noise yang 
mengganggu citra. Pada pemakaian tegangan 
tabung 85 kV nilai noise mengalami penurunan 
dan informasi citra meningkat. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai noise memiliki rata rata 1,2 
dan informasi anatomi memiliki rata-rata 8,4 
yang berarti masih terdapat noise tetapi tidak 
mengganggu informasi citra. Sehingga, 
tegangan tabung 85k V bisa digunakan pada 
pada pemeriksaan radiografi abdomen 
kelompok BMI overweight untuk 
menghasilkan citra yang optimum dengan dosis 
radiasi ke pasien minimum. Pemakaian faktor 
eksposi sesuai BMI sudah dapat memberikan 
kualitas gambar yang optimal. 
 
 
Gambar 1. Radiograf Abdomen kelompok BMI 






Gambar 2. Radiograf Abdomen kelompok BMI 
normal dengan tegangan tabung 
80kV 
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Gambar 3. Radiograf Abdomen kelompok BMI 
overweight dengan tegangan tabung 
85kV 
 
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 
penelitian sebelumnya yang melakukan 
penelitian hubungan ketebalan anatomi 
terhadap faktor eksposi dengan hasil ada 
hubungan positiv antara kVp, mAs dan 
ketebalan anatomi pada hanpir semua 
pemeriksaa, penurunan ketebalan obyek diikuti 
dengan penurunan faktor exposi.11 Selain itu 
penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 
sebelumnya yang bertujuan mennetukan 
ketepatan faktor eksposi untuk pemeriksaan 
thorak dewasa dan anak, dari hasil penelitian 
faktor eksposi yang sering digunakan di 
lapangan bisa lebih ditekan untuk 
menghasilkan radiograf optimum dan dosis 
pasien yang minimum.18 Penggunaan tegangan 
tabung pada pemeriksaan radiografi sebaiknya 
disesuaikan dengan kondisi/ obyek yang 
diperiksa. 
Kesimpulan 
Kualitas citra yang optimum dengan radiasi 
yang rendah pada kelompok BMI underweight 
bisa dilakukan dengan pemakaian 25 mAs pada 
tegangan tabung 75kV, kelompok BMI normal 
80 kV dan kelompok BMI overweight 
menggunakan 85 kV. 
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